Zalgcznik nr 2 do PRC-01 w.2
PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakow
@ p]‘O la b Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/LUS, 30-612, Krakow

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych
Nr 204/1/20

Zleceniodawca (nazwa /adres): Glover Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Ksiecia Jozefa 54A
30-206 Krakéw

Data zlecenia: 13.05.20r.

Data przyjecia do laboratorium: 13.05.20r.

Nazwa Produktu Seria probki Stan probki
(przydatny/nieprzydatny do badan)
Plik banknotow Nie podano przydatny

o nominale 50 zi
oraz dokument (faktura VAT)
poddane dezynfekcji przy
uzyciu urzgdzenia
Glover ST-60L

Nr prébki: 204/1/20

Data wykonania badania (od-do): 18.05.2020-25.05.2020

Data wydania Sprawozdania: 29.05.2020

Uwagi/ograniczenia metody badawczej/uzgodnienia: Probki z powierzchni banknotu
o nominale 50 PLN ($rodek pliku) oraz dokumentu (faktura VAT - géra) pobrano przy
wykorzystaniu metody odciskowej oraz metody wymazéw. W metodzie odciskowej
zastosowano ptytki kontaktowe o powierzchni 25 cm? z agarem TSA (ang. tryptic soy agar)
z neutralizatorami dla bakterii tlenowych oraz agarem Sabouraud z neutralizatorami dla
grzybéw drozdzopodobnych i ple$ni. Probki pobierano przez ich przylozenie na czas 5 sekund
do powierzchni badanej. Nastepnie plytki kontaktowe TSA z neutralizatorami byly
inkubowane w warunkach tlenowych przez 3-5 dni w temperaturze 30°C-35°C, a plytki
Sabouraud z neutralizatorami przez 5-7 dni w temperaturze 20°C-25°C w warunkach
tlenowych. W metodzie wymazéw do pobierania probek wykorzystano jatowe wymazowki
z tworzywa sztucznego zakonczone wacikiem bawelnianym, uprzednio zwilzone w roztworze
soli fizjologicznej. Wymaz pobierano z powierzchni ograniczonej szablonem o wymiarach
5 x 5 cm. Pobrany material nanoszono na podtoza hodowlane: Columbia Agar dla bakterii
tlenowych oraz Sabouraud Agar dla grzybéw drozdzopodobnych i plesni, a nastepnie
inkubowano je w warunkach tlenowych przez 3-5 dni w temperaturze 30°C-35°C (Columbia
Agar) oraz przez 5-7 dni w temperaturze 20°C-25°C (Sabouraud Agar).

Sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa, wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zalgcznik nr 2 do PRC-01 w.2

PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakéw

é pl‘Olab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/L.U8, 30-612, Krakow

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych
Nr 204/1/20

Ryc.1. Pobieranie probki z banknotu 50 PLN w kierunku bakterii tlenowych
z wykorzystaniem piytki kontaktowej z podtozem TSA z neutralizatorami przed
rozpoczeciem dezynfekcji w urzadzeniu Glover ST-60L. Metoda odciskowa. Zrédto:
Opracowanie wiasne.
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Ryc.2. Pobieranie probki z dokumentu — faktura VAT (géra) w kierunku bakterii tlenowych
z wykorzystaniem plytki kontaktowej z podlozem TSA =z neutralizatorami przed
rozpoczeciem dezynfekcji w urzadzeniu Glover ST-60L. Metoda odciskowa. Zrédio:
Opracowanie wiasne.

Sprawozdanie z badan odnosi sie wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosdci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zalgeznik nr 2 do PRC-01 w.2
PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

y ul. Wréblewskiego 2/4, 31-148 Krakow
& pl‘Olab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/L.U8, 30-612, Krakow

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych

Nr 204/1/20
= B

Ryc.3. Sposéb rozmieszezenia pliku banknotéw o nominale 50 PLN oraz dokumentu (faktura
VAT) w komorze urzgdzenia Glover ST-60L przed rozpoczgciem procesu dezynfekcii.
Zrédlo: Opracowanie wlasne.

Sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zatacznik nr 2 do PRC-01 w.2

& prolab

PROLAB Sp. z o.0. Sp. komandytowa
ul. Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakow
Laboratorium Prolab

ul.Daliowa 4/LU8, 30-612, Krakow

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych

Nr 204/1/20
Wyniki badan
Metoda odciskowa
RODZAJ CZAS RODZAJ PODLOZA RODZAJ WYNIK
PROBKI PRZEPROWADZENIA | MIKROBIOLOGICZNEGO/ BADANIA
BADANIA SERIA
TSA z neutralizatorami PiaEE Stwierdzono
s. 514190801RB . .. | obecnosé¢ bakterii
kierunku bakterii
tlenowych tienpwych.
Liczba:
Przed zastosowaniem 100 cfu/25 cm’
urzadzenia Glover Sabouraud z neutralizatorami Stwierdzono
ST-60L s. 926160901KF Badanie w obecnos¢ grzybow
kierunku grzyboéw | drozdzopodobnych
drozdzopodobnych i plesni.
i plesni Liczba:
200 cfu/25 cm’
TSA z neutralizatorami i 5 Stwierdzono
s. 514190801RB . .. | obecnos$¢ bakterii
kierunku bakterii
tlenowych tlen'owych.
BANKNOT Liczba:
50 PLN Po 30 minutowej 2 cfu/25 em®
(SRODEK dezynfekcji w urzadzeniu Sabouraud z neutralizatorami Stwierdzono
PLIKU) Glover ST-60L s. 926160901KF Badanie w obecnosé grzybow
kierunku grzybow | drozdzopodobnych
drozdzopodobnych i plesni.
i plesni Liczba:
2 cfu/25 cm?
TSA z neutralizatorami Badanie w Nie stwierdzono
s. 514190801RB ; .. | obecnosci bakterii
kierunku bakterii
tlenowych tlen_owych.
Liczba:
Po 60 minutowe;j 0 cfu/25 cm?
dezynfekcji w urzadzeniu Sabouraud z neutralizatorami Nie stwierdzono
Glover ST-60L s. 926160901KF Badanie w obecnosci drozdzy
kierunku grzybow 1 grzybow
drozdzopodobnych plesniowych.
i plesni Liczba:
0 cfu/25 cm’

Sprawozdanie z badan odnosi sie wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zalgcznik nr 2 do PRC-01 w.2

PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul.Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakéw
- pl‘Olab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/LU8, 30-612, Krakéw
Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych
Nr 204/1/20
ROI?ZAJ CZAS RODZAJ PODLOZA RODZAJ WYNIK
PROBKI PRZEPROWADZENIA | MIKROBIOLOGICZNEGO/ BADANIA
BADANIA SERIA
TSA z neutralizatorami Hadarie Stwierdzono
s. 514190801RB padanle W becnodé bakterii
kierunku bakterii
tlenowych tIenpwych.
Liczba:
Przed zastosowaniem - = 20 cfu/25 Bl
urzadzenia Glover ST-60L Sabouraud z neutralizatorami Stwierdzono
5. 926160901KF Badanie w obecnos¢ grzybow
kierunku grzybéw | drozdzopodobnych
drozdzopodobnych i plesni.
i plesni Liczba:
Dg%gg B 5 cfu/25 cm?
TSA z neutralizatorami ; Nie stwierdzono
VAT Badanie w  em oo
G ORA) s.514190801RB erlakalkteri obecnosci bakterii
Henewyedy tlenowych.
y Liczba:
Po 30 minutowe;j ; - 0 cfu/.25 12
dezyntekefiwnrzadzeniy Sabouraud z neutralizatorami Nie stw1erc}zgno
Glover ST-60L 8. 926160901KF Badanie w Ogl;z;%%ifrl
kle.rul.lku e drozdzopodobnych
drozdzopodobnych ; e
bl 1 plesni.
P Liczba:
0 cfu/25 cm’

Sprawozdanie z badan odnosi sie wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakow
Laboratorium Prolab

Zatgcznik nr 2 do PRC-01 w.2
ul.Daliowa 4/LU8, 30-612, Krakow

& prolab

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych
Nr 204/1/20

Po 30 min. Po 60 min.

Ryc.4. Obraz kolonii bakterii na podiozu hodowlanym TSA z neutralizatorami przed i po
zastosowaniu urzadzenia Glover ST-60L dla banknotu 50 PLN (srodek pliku). Metoda

odciskowa. Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Po 30'min. Po 60 min.

Ryc.5. Obraz kolonii grzybow drozdzopodobnych i ple$ni na podlozu hodowlanym
Sabouraud z neutralizatorami przed i po zastosowaniu urzadzenia Glover ST-60L dla

banknotu 50 PLN (srodek pliku). Metoda odciskowa. Zrédio: Opracowanie wiasne.
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Sprawozdanie z badan odnosi sie wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z o.0. Sp.
komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.



Zalacznik nr 2 do PRC-01 w.2
PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakow

‘ pl‘Olab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/LUS, 30-612, Krakow

Sprawozdanie z badai mikrobiologicznych
Nr 204/1/20

Po 30 min.

Ryc.6. Obraz kolonii bakterii na podtozu hodowlanym TSA z neutralizatorami przed i po
zastosowaniu urzgdzenia Glover ST-60L dla dokumentu — faktura VAT (gora). Metoda

odciskowa. Zrddfo: Opracowanie wiasne.

Po 30 min.

Ryc.7. Obraz kolonii grzybow drozdzopodobnych i plesni na podiozu hodowlanym
Sabouraud z neutralizatorami przed i po zastosowaniu urzgdzenia Glover ST-60L dla
dokumentu — faktura VAT (gbra). Metoda odciskowa. Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Sprawozdanie z badan odnosi sie wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.

komandytowa, wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zalacznik nr 2 do PRC-01 w.2
PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
3 ul. Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakow
3 pl‘Olab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/LU8, 30-612, Krakow

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych
Nr 204/1/20

Ryc.8. Pobieranie probki z banknotu 50 PLN w kierunku bakterii tlenowych, grzybéw
drozdzopodobnych 1 plesni z wykorzystaniem jatowej wymazdwki przed rozpoczgciem
dezynfekeji w urzadzeniu Glover ST-60L. Metoda wymazow. Zrédio: Opracowanie wlasne.
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Ryc.9. Pobieranie probki z dokumentu — faktura VAT (gora) w kierunku bakterii
tlenowych, grzybdw drozdzopodobnych i ples$ni z wykorzystaniem jalowej wymazowki przed
rozpoczgciem dezynfekcji w urzadzeniu Glover ST-60L. Metoda wymazéw. Zrddio:
Opracowanie wiasne.

Sprawozdanie z badan odnosi sie wytacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.

komandytowa. wynik nie moze byv¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
Strona 8 z 12



Zalacznik nr 2 do PRC-01 w.2

PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakow

[ prolab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/LUS, 30-612, Krakéw

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych

Nr 204/1/20
Wyniki badan
Metoda wymazow
RODZAJ CZAS RODZAJ PODLOZA RODZAJ WYNIK
PROBKI PRZEPROWADZENIA | MIKROBIOLOGICZNEGO/ BADANIA
BADANIA SERIA
Columbia Agar Bulutiew Stwierdzono
s. 160520 tistatlo b obecnos¢ bakterii
—— tlenowych.
Liczba:
Przed zastosowaniem 10.00 cfl._l/wymaz
. ; Sabouraud Agar Nie stwierdzono
urzadzenia Glover 080520 b .
ST-60L > Badanie w Ogr‘;;ré‘gig‘
k:empku grzghow drozdzopodobnych
drozdzopodobnych ; -
i plesni : ?1esn1.
P Liczba:
0 cfu/wymaz
Columbia Agar : Stwierdzono
Badanie w i ..
s. 160520 : .. | obecnos¢ bakterii
kierunku bakterii
tlenowych.
tlenowych v bt
BANKNOT 4 ofi/w r;laz
50 PLN Po 30 minutowe; WY
: i ' Sabouraud Agar Nie stwierdzono
(SRODEK dezynfekcji w urzadzeniu 5. 080520 becnoded
PLIKU) Glover ST-60L ' Badanie w psait s
. . grzybow
kierunku grzybow .
. drozdzopodobnych
drozdzopodobnych ; i i
i plesni ; plesm.
Liczba:
0 cfu/wymaz
Columbia Agar . Nie stwierdzono
Badanie w . - .
s. 160520 . .. | obecnosci bakterii
kierunku bakterii
tlenowych tlenpwych.
Liczba:
Po 60 minutowej 0 cfu/\lrvymaz
o s Sabouraud Agar Nie stwierdzono
dezynfekcji w urzgdzeniu 5. 080520 b .
Glover ST-60L ' Badanie w (jgrz;%?’)swm
ciclerunku Brayho drozdzopodobnych
rozdzopodobnych . e
i plesni i plesnl.
Liczba:
0 cfu/wymaz

Sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanych prob. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa, wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w calosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zalgeznik nr 2 do PRC-01 w.2

& prolab

PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul.Wroblewskiego 2/4, 31-148 Krakow
Laboratorium Prolab

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych

ul.Daliowa 4/LUS, 30-612, Krakow

Nr 204/1/20
RO]?ZAJ CZAS RODZAJ PODLOZA RODZAJ WYNIK
PROBKI PRZEPROWADZENIA | MIKROBIOLOGICZNEGO/ BADANIA
BADANIA SERIA
Columbia Agar - Stwierdzono
s. 160520 . .. obecnosé bakterii
kierunku bakterii
o tlenowych.
Liczba:
71 cfu/wymaz
Przed zastosowaniem - Sabouraud Agar Nie stwierdzono
urzadzenia Glover ST-60L s. 080520 . obecnosci
Badanie w .
klel.‘m.lku graybaw drozdzopodobnych
drozdzopodobnych : Dlesni
DOKUMENT — i plesni L]ijczba'.
FAKTURA :
0 cfu/wymaz
VAT - : -
. Columbia Agar . Nie stwierdzono
(GORA) Badanie w oy ..
s. 160520 ) .. | obecnosci bakterii
kierunku bakterii
Hlentwydk tlenowych.
Liczba:
Po 30 minutowej 0 cfu/wymaz
dezynfekcji w urzgdzeniu Sabouraud Agar Nie stwierdzono
Glover ST-60L s. 080520 Badanie w obecnos$¢ drozdzy
kierunku grzybdw 1 grzybow
drozdzopodobnych plesniowych.
i plesni Liczba:
0 cfw/wymaz

Po 30 min.

Po 60 min.

Ryc.10. Obraz kolonii bakterii na podtozu hodowlanym Columbia Agar przed i po
zastosowaniu urzadzenia Glover ST-60L dla banknotu 50 PLN (Srodek pliku). Metoda
wymazéw. Zrédlo: Opracowanie wlasne.

Sprawozdanie z badan odnosi sie wylacznie do badanych prob. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.

komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w catosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zalgeznik nr 2 do PRC-01 w.2
PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul. Wréblewskiego 2/4, 31-148 Krakow
a pl‘Olab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/LU8, 30-612, Krakéw

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych
Nr 204/1/20

Po 30'min. Po 60 min.

Ryc.11. Brak kolonii grzybéw drozdzopodobnych i plesni na podiozu hodowlanym
Sabouraud Agar przed i po zastosowaniu urzgdzenia Glover ST-60L dla banknotu 50 PLN
($rodek pliku). Metoda wymazéw. Zrddlo: Opracowanie wiasne.

" Po 30 min.

Rye.12. Obraz kolonii bakterii na podiozu hodowlanym Columbia Agar przed i po
zastosowaniu urzgdzenia Glover ST-60L dla dokumentu — faktura VAT (géra). Metoda
wymazéw. Zrédio: Opracowanie wilasne.

Sprawozdanie z badail odnosi sie wylacznie do badanych prob. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w caloéci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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Zalacznik nr 2 do PRC-01 w.2
PROLAB Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul.Wrdblewskiego 2/4, 31-148 Krakéw
‘ pl‘Dlab Laboratorium Prolab
ul.Daliowa 4/LUS, 30-612, Krakow

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych
Nr 204/1/20

sBos 0 min s

Ryc.13. Brak kolonii grzybow drozdzopodobnych i plesni na podlozu hodowlanym
Sabouraud Agar przed i po zastosowaniu urzadzenia Glover ST-60L dla dokumentu —
faktura VAT (gora). Metoda wymazéw. Zrédlo: Opracowanie wlasne.

Opinia/Interpretacja: Z wykorzystaniem metody odciskowej oraz metody wymazéw
potwierdzono skuteczno$é¢ urzadzenia GLOVER ST-60L w dezynfekcji banknotow
i dokumentéw. Wykazano, ze w przypadku banknotu o nominale 50 PLN umieszczonego
w $rodku pliku wskazane jest zastosowanie 60-minutowej dezynfekcji, gdyz po uptywie tego
czasu zaobserwowano catkowitg redukcje liczebnosdci bakterii, grzybéw drozdzopodobnych
i plesni zaréwno w metodzie odciskowej, jak i w metodzie wymazéw. Dla dokumentu —
faktury VAT (gora) wystarczajacym czasem dezynfekcji, pozwalajagcym na zaobserwowanie
catkowitej redukcji liczebnosci bakterii, grzybow drozdzopodobnych i plesni w metodzie
odciskowej oraz w metodzie wymazéw bylo 30 minut.

dr n. med. Agnleszka Machul-2wirbla

Kierownik Laboratorium Prolab

Podpis osoby interpretujacej i autoryzuji;cej

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanych préb. Bez pisemnej zgody Prolab Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa. wynik nie moze by¢ powielany inaczej niz w catosci. Klient ma prawo do zlozenia skargi.
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